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SYSTEMS™ 2000 




2 CanaTes. 

Forma de onda: Rectangular 
Bl^slcaAslm^trica. ^ 

5 Modal Id ades.»^^.^ 
Pulsaciones: iO-25o'|j^segs. (ajust.) 
Fracuenda: 2*''200 Hz. (aJust.). 
'AlimenCacl6n;lBaterias 9V, '^ 
'Adaptador a 220 voltlos. 





MICRO Plus 
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nales- 

larldades: Posltlvo, 

egaOvoy Bipolar, i 

Lintensldad: 0-5 rnA.(^u5t) 

FrBCuencIa: 0.5-120 Hz.v'tf 

Jlmentaciin: Baterias9V. 

daptador a 220 voltlo ~ 



www.phymed.com. 



Impulse 2000 
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2 Canafes Independlentes. 
' Forma de onda: Continue, 
Modulada y &ur^. 
Pulsadones: 50 - 250 p segs. 
Intensldad: 1 -80 mA, -_^..-fi— 

Fracuenda: 2- ISO Hz. " 

; Allmentacianr Baterias 9V. 
I Adaptador a 220 voltios. 






BioMed 2000 XT 
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2Canales: 

Forma de onda: BiRisica 
'AsimetHca Cuadrada. 

Modalldades: Constants, 
' Continue y Bur^i 

Pulsadones: 50-250 p segs. 

Frecuencia: Z - 150 Hz. 

Tempoiizador contlnuo^ 

15, 30, 60 min. ^ 

Posee tapa de seguridad'en 
perlllas de intensidad. 
Allmentadfin: Baterias 9V, 
Adaptador a 220 voltlQ^^ 





EMS^ 2000 
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2 Canales, 

Forma de onda: Blfislca, 
Sim^trJca Cuadrada. 
(rampas programables), 
Modalldades: Cidica, 
Constants y Redproca, ^ 
Pulsadones: 300 p segs. 
Iniensldad; 0-98 mA.* 
Frecuenda: 1-80 Hz. t 
Alimentad6n: Baterfaf 9V. 
or a 22Q_voldos. 
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QuadStar Elite 
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Compacto. 

4 Canales bipolares {2 canai 

1 Canal tripolar (alto voltaje). . j 

4 Formasde Onda. 

Pantalla Amplla- j j 

Programas edltables. ' 

Baterfa de Iltio Incorporada/recargable. 



rapolaresj. 
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BioStlm^ M7 TENS 
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BioStlm^ NMS+ 



S'l^raplas Preprogramadas. 
rmasde.Onda 



TENS 
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Control de tiempo dlgltal- 

'4 bat^AA" - Adaptador a 220 voldos. 
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ModosdeemlshSn: 
-Continuar" 
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-Modulaci6n de dur^cl6n^eTpulso: 
-Modulad6n de intensldad 1 &'2. 
^2 Burst./ 

Control de tiempo digital' 

^Ailmentaddn 2 bat.-AA'. 

'Adaptador a 220 voltios. 





BioStim INF 
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!Con1ehles Interferenciai 
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Premodulsdo \ 



ontroP de tiempo diglta. 




QuadStar 
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9 Teraplas Pre- prog ramadas 
3 Formas de Onda.. 
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CalTe LoBAntares2S5<265 

Surco - Lima 33 - Peru 

T :(511)271-639l/271-9859 

T/F: (511) 273-0393 

N : 827*2153 

W : www.phymed.com. I 



Adaptador devoltaleuniver^l 110/220. 
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